
Bedienungsanleitung PEAK-Funktion mit R320 

1. Gerät einschalten – bis Display 0,0 kg anzeigt

2. 1x -Taste kurz drücken – ein Gewichtswert und H (unter kg) wird angezeigt

3. Die -Taste 5 Sekunden drücken – der Anzeigewert wechselt auf 0kg

4. Waage belasten – der Höchstwert wird angezeigt und gehalten

5. Die -Taste 5 Sekunden drücken - der Anzeigewert wechselt auf 0kg

6. Waage belasten – der Höchstwert wird angezeigt und gehalten

7. Die -Taste 5 Sekunden drücken - der Anzeigewert wechselt auf 0kg

8. …………..


